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안전을 위한 주의 사항 
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안전을 위한 주의 사항 
 

아답터 전원을 플러그에 꽂아 주십시오. 

전원을 공급한 후 ON/OFF 스위치를 켜면 자체 테스트를 거친 후 계량 기 상

태가 됩니다. 가능한 30분 후부터 사용하십시오. 
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1. 사용하기 전의 주의사항 

 

설치환경 
 

저울은 정확한 측정을 위해 바람이 많이 불지 않고, 부식을 일으키는 물질이 

없으며, 진동, 온도 및 습기가 많지 않은 장소에서 사용해야 합니다. 

 

다음과 같은 장소에는 저울을 설치 하지 않습니다.  

● 바람이 새어 들어오거나 급격한 온도 변화가 생길 수 있는 열린 창문이나 문 옆 
● 에어컨이나 온풍기 배출구 근처 
● 진동, 회전 또는 왕복 운동을 하는 장치 근처 
● 자기장 근처나 자기장을 형성하는 장비 근처 
● 불안정한 작업  표면 위 
● 청결하지 않은 장소 

● 직사광선에 노출된 장소 
 

저울의 수평 조절 
 

저울에는 오른쪽 뒤편에 수준기가 장착되어있고 4개의 수평 조절 나사가  

있습니다. 수평조절 나사를 수준기의 공기방울이 중앙의 원안에 들어 오도록 

조정하세요. 
 

저울 전원 작동법 
 

전원을 켤 때는 짐 판 위에는 아무것도 없는 상태이어야 합니다.  

 

이 저울은 충전용 배터리가 내장되어 있습니다. 저울이 켜지면 9에서 0까지 자

체 테스트를 거친 후 계량 상태가 됩니다.  

특히, 처음 사용하실 때는 12시간 이상 충분히 충전을 하신 후에 사용하시기  

바랍니다. 완전 충전 후 배터리 사용시간은 약 80시간 입니다. 단 저울의 사용 

시간은 백라이트 사용여부에 따라서 차이가 날 수 있습니다.  

만약, 구입하신 저울을 완전 충전하였어도 사용시간이 짧을 경우에는 충∙방전을  

여러 번 반복 사용하시면 사용시간 성능이 회복 될 것 입니다.  

 

 

※ 주의 ※ 
 

본 제품에는 먼지 보호 커버가 기본으로 제공됩니다. 

저울을 켜기 전에, 먼지 보호 커버는 짐판에 닿지 않도록 접착 테이프로  

본체에 붙어있어야 합니다. 이 커버가 짐판에 접촉되면 무게 측정값이 달라질 수 

있습니다. 
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2. 설치 
 

A. 포장 내용물 

- 저울 
- 전원 어댑터 
- 사용자 매뉴얼 
- 로드셀 커넥터 : 저울을 외부 플랫폼에 연결하는데 사용 
- RS-232 커넥터 : 저울을 외부 보조 디스플레이에 연결하는데 사용 

 

B. 각부의 명칭 및 기능 
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3. 디스플레이 기호 설명 

 

 
 

디스플레이창 

  ● 중량 창(Weight Display) 

더해진 무게 또는 측정된 무게를 나타내며, 무게는 6자리까지 표시 
 

● 단위중량 창(Unit Weight Display) 

단위 중량 및 축적된 무게의 수를 6자리까지 표시 
 

● 수량 창(Count Display) 

축적된 개수량 또는 측정된 개수량을 6자리까지 표시. 
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디스플레이 기호 

부호 세부 내용 

순중량 용기무게 설정(TARE) 모드에 있음 

영점 영점(ZERO) 모드에 있음 

합산 합산(ACCUMULATION) 모드에 있음 

안정 안정(STABLE) 상태에 있음 

샘플 무게 부족 

갯수부족 짐판 위에 올려진 총 샘플 무게가 10 표시눈금보다 작다면, 삼각형의 표시등

이 표시됩니다. 표시등이 사라질때까지 샘플을 더 올려놓으세요. 

단위 무게 부족 

단중부족 단위 무게가 1/10 표시눈금보다 작으면, 삼각형의 표시등이 표시됩니다. 정확

한 계산을 위해서는 더 무거운 단위 무게가 필요합니다. 

 배터리 충전이 필요 

충전 

 초록색 　 배터리가 완전 충전됨 

 노란색 　 배터리가 부분적으로 충전되고 충전되는 중임 

 빨간색 　 배터리가 거의 방전됨 

HI,LO,OK 알람 기능 표시  

  g, Kg 현재의 중량 단위 

감량개수 감량개수 모드에 있음 

외부 외부 플랫폼 사용 
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4. 키 기능 

키 설명 

0~9 단위 중량 등 숫자를 입력할 때 사용 

 
소수점을 나타낼 때 사용 

C(취소) 
숫자를 입력하다 취소 할 때 사용 

디스플레이 창에 나와 있는 무게를 지울 때 사용 

영점 영점 상태를 맞춤 

용기 
용기 무게를 공제할 때 사용, 사용 후 현재 창에 표시된 

무게는 용기 무게가 감산된 것을 말함 

샘플 측정하려는 샘플의 수량을 설정할 때 사용 

단중 설정 샘플의 단위 중량을 설정할 때 사용 

상한 설정 설정된 표준 중량 및 수량 보다 높거나 낮은 경우 호출할 때 사용 

합산 측정된 무게나 수량을 합산할 때 사용 

합계 최종 합산된 무게나 수량을 확인할 때 사용  

* 외부 플랫폼으로 전환할 때 사용 

설정 사용자 프로그램 함수에 진입시 사용 

입력 매계변수 설정을 확인하기 위해 사용 

이동 / +10 
셋팅모드의 파라미터 값을 이동시 사용  

개수 모드에서 10개 샘플링 단축키 

저장 호출 
메모리 저장시 길게 누름. 

메모리 호출시 키를 두 번 누름. 

총중량 
용기값이 설정되어 있을 때 짐판의 용기를 포함하고 

총무게 표시 
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5. 연결부 설명 
 

A. 외부 플레폼 포트 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 외부 보조디스플레이 / 컨트롤 박스 포트 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

컨트롤 박스 : 

Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 

HI  OK LO VCC（5V） GND 

추가 표시장치: 

Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 

GND  RXD TXD  
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컨트롤 박스 설명 

각부의 명칭 및 기능 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
신호 입력 및 전원 어댑터 포트 
 
 
 
 
 
 
신호 입력 포트와 저울을 연결할 때는 당사의 표준 케이블을 사용합니다. 

그리고 컨트롤 박스를 작동시키기 위해 전원 어댑터 연결 포트를  

연결합니다. 

 
신호 출력 포트 
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컨트롤러는 3부분, (C1A, C1B)，(C2A, C2B)，(C3A, C3B)으로 나눠져 

있는데, 각각 두개의 와이어 커넥터를 갖추고 있고, 작동도 개별적으로  

이루어집니다. 

신호 입력 포트에는 램프, 부저, 표시장치 등을 연결할 수 있습니다. 

 주의 : (C1A, C1B)= LO, (C2A, C2B)=OK, (C3A, C3B)=HI 
 
 부록: 릴레이(컨트롤) 회로도 

 삼색경광등에 연결시 C1A, C2A, C3A 공통으로 연결하고 나머지 C1B 

C2B, C3B는 삼색 경광등의 각각의 컬러 선에 연결합니다. 
 
 

 

C. RS-232 출력 포트 
 

 
 
 
 
 
 

GND GND

Rx

Tx

Rx

Tx
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6. 작동법  
 

A.전원 ON/OFF 
ON/OFF 스위치를 켜서 “I”위치에 오게 하면 저울이 켜지며, “O”위치에 

위치시키면 저울이 꺼집니다. 

저울을 켰을 때, 표시창에는 소프트웨어 버전과 모든 숫자와 기호가 나타나며,  

숫자가 9에서부터 0 까지 카운트다운 됩니다. 

그리고 저울이 외부 및 로컬 플랫폼을 점검합니다. 

외부 플랫폼의 연결이 잘 되어있지 않은 경우, 표시창에 다음과 같이 표시됩니다.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

로컬 플랫폼의 연결이 적절하지 않은 경우, 다음과 같이 표시됩니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
외부 플랫폼을 사용하고자 할 경우는, 저울을 켜기 전에 플랫폼의 연결이  

정확한지 확인해야 합니다. 
★ 외부 플랫폼을 사용하는 경우, 플랫폼을 저울에 연결한 뒤 전원을 껐다가 켭니다. 
★ 외부 플랫폼을 사용하지 않는 경우,저울은 몇 초 내에 자동으로 로컬 플랫폼을 

   점검하고, 로컬 플랫폼이 잘 설치 되었다면 정상 모드로 작동하게 됩니다. 
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B. 영점설정 

짐판위에 아무것도 없는데도 저울이 영점 상태가 아닐 때는 “영점”키를 눌러서  

영점을 교정합니다.  

 

C. 개수 전 샘플링 방법 

1) 단위 중량을 모르고 있을 때 
● 계량물의 개수를 파악한 후 그 계량물을 짐판 위에 올려 놓습니다. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 짐판 위에 있는 계량물의 수량을 입력합니다. 
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● “샘플” 키를 누릅니다. 

주의 : 초기 셋팅값은 "단위 중량"입니다. 그러므로 입력하고자 하는 숫자 값을 

누르고 (ex : 40) 수량챵이 깜빡일 때 “샘플”키를 누르면 그 값은 “수량” 

으로 인식됩니다.  

그러나 “샘플”키를 누르지 않으면 그 값은 “단위중량”으로 인식됩니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 안정표시등이 표시된 후 샘플링 작업이 완료됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 샘플의 수량이 클수록 더 정밀한 측정이 가능합니다. 

★ 단위 중량 재계산”의 설정이 “ ON ” 으로 되어 있다면 개수 과정 동안  

    단위 중량의 재계산이 자동으로 실행됩니다. 
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2) 단위 중량을 알고 있을 때 
 

● 알고 있는 단위 중량을 직접 입력합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 샘플링 작업을 마치기 위해 “단중설정” 키를 누르고 개수 모드로 들어 

     갑니다. 

     주의 : 초기 셋팅값은 “단위 중량”입니다. 수량창에 ‘0’이 깜박일 때 

     “단중설정” 키를 누르면 숫자키로 입력하는 값은 “단위 중량”으로 

      인식됩니다. 
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D. 감량 단위 중량 계산 
 

● 짐판에 물건을 올립니다. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

● “용기” 키를 누릅니다. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 일정 샘플을 덜어냅니다. 
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● 제거한 샘플의 수를 입력하고 “샘플” 키를 입력합니다. 

   이때, 단위 중량이 설정되고, 무게에 의한 개수 작업을 실시합니다. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  감량 단위 중량 설정 해제 

  짐판에서 물건을 내리고, “용기”키를 누르거나 “C” 키를 누르면 감량 단위 

   중량이 해제 됩니다. 
 

E. 메모리(PLU) 입력 및 호출 

1) 단위 중량을 메모리에 저장하는 방법 
● “저장호출” 키를 길게 눌러서 메모리 모드로 들어간 뒤, 알고 있는  

값(예. 35g) 이나 전술한 샘플링을 통해 구한 단위 중량 값을 입력합니다. 

주의 : 값을 잘 못 입력한 경우 “이동” 키를 눌러서 값을 변경합니다. 
 

● 아래는 단위 중량 값을 입력한 화면입니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
이 모드에 들어가기 전에 샘플링 작업이 완료된 경우, 단위 중량창에 
단위 중량 값이 자동으로 표시됩니다. 
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● 용기값(예. 10g)을 입력하고 “입력” 키를 눌러서 용기값을 설정합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 상품명번호를 입력하고 “입력” 키를 눌러서 상품명번호를 설정합니다. 

 주의 : 6자리 숫자까지 입력할 수 있습니다.(예: 상품명번호 - 800125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ASCII 코드를 사용해서 상품명을 입력합니다. 영문 16 자리까지 

   입력할 수 있다는 것에 주의해야 하며 자세한 것은 23페이지를 참고 하세요. 

   “R”을 입력하기 위해서는 ASCII 코드 52를 입력하고 “입력”키를 

   누릅니다. 
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“e”를 입력하기 위해서는 ASCII코드 65를 입력하고 “입력” 키를  

누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“g”를 입력하기 위해서는 ASCII 코드 67를 입력하고 “입력” 키를  

누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다른 데이터도 상기 방법과 같이 입력하고  “입력” 키를 누릅니다. 

16 자리를 다 입력하기 전에 상품명 입력을 마치기 원한다면, “C” 키를  

눌러서 다음 단계로 진행합니다. 
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ASCII 코드  
 

HIGH  ORDER 
LOW  ORDER 2 3 4 5 6 7 

0  0 @ P ‘ p 

1 ! 1 A Q a q 

2 ˝ 2 B R b r 

3 # 3 C S c s 

4 $ 4 D T d t 

5 % 5 E U e u 

6 & 6 F V f v 

7 ´ 7 G W g w 

8 ( 8 H X h x 

9 ) 9 I Y i y 

A * : J Z j z 

B + ; K [ k { 

C , < L \ l | 

D - = M ] m } 

E . > N ^ n ~ 

F / ? O _ o △ 

 

상품명  입력할 때 사용되는 키 
 

7 8 9  이동/+10 

4 5 6  입력 

1 2 3 저장/호출  

0 . C(취소)  F 

A B C D E 

 

메모리 입력 순서 

(단위 중량  용기  상품번호  상품명  비교 설정값  PLU주소) 
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●  “이동” 키를 눌러서 중량 또는 개수를 선택합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“    ” = 개수                        “     ” = 무게 
 

● 알람 타입(in, out)을 설정합니다. (기본 값 : In) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 상한 값을 설정합니다. 
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● 하한 값을 설정합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 숫자키 (0~9)를 이용하여 저장할 PLU 주소(1~200까지 설정 가능)를  

   입력하고, “입력”을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

주의 : 1) PLU 주소 코드가 “1~200” 범위를 벗어나면 에러 메시지 “E4” 가 

          나타납니다. 

 2) PLU 주소 번호를 입력할 때, 표시창에 PLU 주소 업데이트를  

원하는지가 표시됩니다. 
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               갱신                                메모리 
 

“입력” 키를 눌러서 메모리를 업데이트 합니다. 

새 PLU 주소를 입력하는 경우  “C” 키를 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               무게                                 숫자 
 

 

주의 : 1) 현재 입력된 값을 제거하려면 “C” 키를 누릅니다. 

       2) 현재 표시된 값이 기본 값일 때, 메모리 모드에서 나오려면 “C” 키를 

 누릅니다.  
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2) 저장된 메모리(PLU) 호출 방법 
● 데이터가 저장된 번지를 숫자 키를 누르고 “저장호출” 키를 두 번  

   길게 누르면 단위 중량과 용기값이 창에 나타납니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

짐판에 샘플을 올리면, 중량 표시창에 순중량이 나타납니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

주의 : 1) 메모리 호출 모드에서 나오려면 “C” 키를 누릅니다. 

       2) 메모리 모드 호출(예. 주소번호 100)중, PLU 주소, 상품번호를 

           확인하려면 “단중설정” 키를 누릅니다. 
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참고 : 메모리 호출 모드에서 알람 설정이 되어있는 경우, 상품번호와 PLU 

       주소는 호출되지 않습니다. 

       용기값이 최 용량을 넘을 때는 다음과 같이 표시됩니다. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

중량 상한 값이 최  용량 보다 클 때 다음과 같이 표시됩니다. 
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3 초 후 표시창이 다음과 같이 변합니다.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

★ 표시창이 위와 같을 때, “입력” 키를 눌러서 설정을 확인하면, 저울은 

   자동적으로 외부 플랫폼으로 바뀝니다. 이때, 외부 플랫폼이 저울에 연결되지 

 않은 경우, 로컬 플랫폼이 사용됩니다. 

★ 3초 내에 플랫폼 변경을 위해 “입력” 키를 누르지 않으면, 현재 플랫폼이 

유지됩니다. 
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F. 용기 중량 측정 

1) 용기 중량을 모를 때 
● 용기를 짐판 위에 올려 놓습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● “용기” 키를 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 아래와 같이 안정표시등이 표시되면 계량 상태가 됩니다. 
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2) 용기 중량을 알고 있을 때 
● 짐판이 비어 있는지 확인한다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●  “용기” 키를 누른다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 숫자로 용기 무게를 입력한다. 
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●  “용기” 키를 누른다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

용기무게값 제거 
짐판위를 비우면 중량 표시창은 마이너스 무게가 나타납니다. 

이때 “용기” 키를 누르면 “ 0 ” 으로 표시되고 안전 표시등이 나타날 것입니다. 

 

3) 총중량 확인 
● 용기 무게가 설정 되어 있고, 짐판에 중량이 있을 때 용기 무게를 포함 

   한 총 무게를 확인하려면 “총중량” 키를 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다시 일반 개수 모드로 가려면 “총중량” 키를 누릅니다. 



 

33

G. 중량 / 수량 합산 기능 
 

● 개수될 물건을 짐판위에 올려 놓는다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  “합산” 키를 누른다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 아래와 같이 창이 나타납니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 합산 후 중량 제거하여 영점 상태에서 안정 후에 다시 합산 가능합니다. 
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● “합계” 키를 누르거나 약 2초 정도 기다리면, 저울이 개수 모드로 바뀝니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 합산상태 모드로 들어가기 위해서 “합계” 키를 누릅니다. 그때, 합산된  

총중량이 중량을 표시하는 창에, 총 합산한 횟수는 단위중량을 나타내는 창에  

보여지고 총 개수는 수량 창에 나타납니다. 

개수모드로 복귀하려면 “합계” 키를 누릅니다.  

※ 합산된 값 삭제 

합산 상태 모드에 들어가서 “합계” 키를 누르고 난 후 모든 합산된 무게나  

수량의 데이터를 삭제 하기 위해 “C” 키를 누릅니다.  
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H. 개수 확인 범위  사전  설정 기능 
 

사용자는 계량물의 정확한 수량 측정을 위해 HI- LO범위를 지정할 수 있습니다.  

계량물의 수량 값이 설정된 범위안의 값일 때, 부저음이 연속적으로 발생합니다.  
 

1) 과정 

● 짐판위에 계측물을 올려 놓거나 올려 놓지 않은 상태에서  

“상한설정” 키를 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 지정하고자 하는 최  수량을 입력합니다. 

(입력된 값을 삭제하기 원하시면 “C” 키를 사용합니다.) 
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● “상한설정” 키를 다시 누르고, 지정하고자 하는 최소 수량을 입력하면 

아래와 같은 창이 나타납니다.  

 (최소 수량은 오직 최 수량을 지정한 후 지정하실 수 있습니다.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 개수 확인 범위 사전 설정 과정을 완료하고 일반 개수기능 상태로 

   전환하기 원하시면 “샘플” 키를 누릅니다. 

주의: 개수 모드에 있다면, 다시 “상한설정” 키를 눌러서 수량-점검 

범위를 설정합니다. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

주의 : 1) LO 값이 HI 값 보다 클때는 “E5” 에러 메시지가 나타납니다. 

2)) HI/LO 값을 모두 사용할 때, 두 값의 소수점 자리가 맞지 않을 경우에도  

“E5”의 에러 메시지가 표시됩니다.  

 (예. HI=10g, LO=9.8g (X)  HI=10.0g, LO=9.8g (O)) 

“E5”표시 후 에는 올바른 HI/LO 값을 다시 입력 해 주어야 합니다. 
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I. 중량 확인 범위 사전 설정 기능 
 

사용자는 계량물의 정확한 무게 측정을 위해 HI- LO범위를 지정할수 있다. 계량물의 

무게가 설정된 범위안의 중량일 때, 부저음이 발생합니다. 
 

1) 과정 
 

● 짐판위에 계측물을 올려 놓거나 또는 올려 놓지 않은 상태에서 

   “상한설정”키를 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 지정하고자 하는 최  중량을 입력합니다. 

(입력된 값을 삭제하기 원하시면 “C” 키를 사용합니다.) 
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● “상한설정” 키를 다시 누르고, 지정하고자 하는 최소 중량을 입력하면 

아래와 같은 창이 나타납니다.  

(최소 중량은 오직 최  중량을 지정한 후 지정하실 수 있습니다.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 중량 확인 범위 사전 설정 과정을 완료하고 일반 개수 기능 상태로 전환하기 

 원하시면 “단중설정” 키를 누릅니다. 

 주의 : 중량 모드에 있다면, 다시 “상한설정” 키를 눌러서 중량-점검 범위를 

 설정합니다. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

주의 : 1) LO 값이 HI 값 보다 클때는 “E5” 에러 메시지가 나타납니다. 

2) HI/LO 값을 모두 사용할 때, 두 값의 소수점 자리가 맞지 않을 경우에도  

“E5”의 에러 메시지가 표시됩니다.  

 (예. HI=10g, LO=9.8g (X)  HI=10.0g, LO=9.8g (O)) 

“E5”표시 후 에는 올바른 HI/LO 값을 다시 입력 해 주어야 합니다. 
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상한 / 하한 프리셋 값 지움 
상기 사전 설정 기능 과정 후, “0”을 입력하거나 상한 및 하한 값에서 “C” 키를  

누릅니다. 
 

 

※ 중량/수량 비교시 표시창 백라이트 색상 표시 
백라이트 색은 백라이트 형식 설정에 따릅니다. 

★ 백라이트 형식이 “자동”으로 설정되었을 때는, 중량/수량 점검시 3가지 

   색상으로 나타납니다. 

   적색 : 짐판 위의 중량/수량이 상한값 보다 크다. 

   녹색 : 짐판 위의 중량/수량이 상한-하한 점검 범위 내에 있다 

   황색 : 짐판 위의 중량/수량이 하한값 보다 작다. 

★ 백라이트 형식이 “수동”으로 설정되었을 때, 소수점 키 “.”를 눌러서 

   백라이트를 설정하며, 이때, 백라이트 색상은 항상 녹색입니다. 

 
 

 

J. 외부 플랫폼 변경 
 

 

● 로컬 플랫폼을 사용할때, 외부 플랫폼으로 변경하기 위해서는  

    “*” 키를 를 눌러줍니다. 이때, 표시창은 다음과 같이 나타납니다. 

(만약 아래와 같은 메시지가 안 나타 날 경우, 외부 플랫폼이 “on” 상태 

설정되었는지 확인해야 합니다.) 
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● 3초 후, 저울을 정상 모드로 복귀하며 외부 나타납니다. 

   이는, 외부 플랫폼이 사용 중임을 나타냅니다. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 외부 플랫폼을 사용할 때, “*” 키를 눌러 로컬 플랫폼으로 변경 

   합니다. 표시창은 다음과 같습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 3초 후, 저울은 정상 모드로 복귀하며 외부 표시가 사라지고 LOCAL 

   나타납니다.  
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7. 사용자 프로그래밍 기능  
 

개수모드에서, 사용자 프로그램 기능으로 상태로 가기위해 “설정” 버튼을 누릅니다.  

설정 버튼을 누르면, 창에 “PASS WORD”를 누르라는 창이 나타납니다. 

“101010” PASS WORD를 누른다음”입력”를 누릅니다. 만약 PASS WORD가 

틀릴경우, 사용자 프로그램 기능 모드로 상태로 들어갈 수 없습니다.  

* 모든 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈후 다시 시작하시기 바랍니다. 

★ 비밀번호가 잘못되면 표시창에 “error”가 표시됩니다. 

★ 비밀번호를 2회 잘못 입력하면, 저울은 자동으로 개수모드로 돌아갑니다. 

★ 모든 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈후 다시 시작하시기 바랍니다. 

 
 
 

A. 자동 전원 OFF 시간 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드 상태로 전환시, 아래와 같이 나타납니다  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 시스템에 설정되어 있는 자동 OFF시간 (2분, 5분, 8분, off)을 변경하기 

 위해서는 “이동” 키를 사용합니다. (기본 설정 값: off) 
 

● 자동 전원OFF 시간을 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 

 “C”키를 누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 

        

      ※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 

 

 

 

이전에 설정한 자동 전원 OFF 시간 자동 전원 OFF 
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B. 백라이트 타입 설정 
● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때 까지 “입력” 키를 

    계속 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 시스템에 미리 설정된 백라이트 타입  

   ( AUTo - 자동 백라이트, mManu - 수동 백라이트)을 변경하기 위해서는 

“이동”키를 사용합니다. (기본 설정값 : AUTo ) 

 

● 백라이트 타입을 결정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C”키를  

누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 

-자동 백라이트 

백라이트는 짐판위 물체의 무게가 9 눈금보다 무거운 것이 올라가거나 아무

키나 누를 때 백라이트가 작동합니다. 그리고 백라이트는 영점 전환 후 5초 

안에 자동으로 꺼집니다.  

- 수동 백라이트 

백라이트 전원을 켜거나 끌 때           키를 사용합니다.  

   

※ 선택한 백라이트 타입을 저장하면 다음에 저울을 사용할시에도 적용 됩니다.  

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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C. 단위 중량 재계산 설정 
● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

    계속 누릅니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 설정되어 있는 단위 중량 재계산 사용 여부를 변경하기 위해서는 

 “이동”키를 사용합니다. (기본 설정 값 :on) 

off - 재계산 기능 사용 불가능 

on - 재계산 기능 사용 가능 

 

● 단위 중량 재계산 사용 여부를 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 

    “C” 키를 누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 

 

※ 남아있는 수량에 점차적으로 수량을 늘리면 단위 중량에 한 평균값을 다시 계산

합니다. 이 기능은 측정하고자 하는 물체간의 중량차에서 발생하는 오차를 줄일 수 

있고 보다 더 정밀한 결과를 나타냅니다. 

짐판 위에 측정하고자 하는 물체를 추가할 때는 이미 짐판 위에 올려져 있는 양보 

(수량)다 적게 올려야 합니다. 또한 중량은 10d(눈금) 보다 작으면 안됩니다.)  

단위 중량의 평균이 다시 계산 될 때는 부저음이 들립니다. 

 

※ 재계산 기능은 샘플링 기능을 수행한 후에만 가능합니다. 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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D. 전송 방법 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

   계속 누릅니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 설정되어 있는 전송 방법을 변경하기 위해서는 “이동”키를 

    사용합니다. (기본 설정 값: mAnU-P) 

“ mAnU-P ” =  키를 사용한 전송 [예)DEP-50, PC]    

마이너스 값은 전송 되지 않습니다. 

“ SEriES ” =  연속 전송 [예)DEP-50, PC] 

“ mAnU-L ” =  키를 사용한 전송 [라벨 프린트 예) 모델 DLP-50] 

“ AUto-L ” =  자동 전송 [라벨 프린트 예) 모델 DLP-50] 

 

● 전송방법을 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C”키를 누르고 

   다음 단계로 이동하기 위해서는 “ 입력”키를 누릅니다.  
 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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E. 전송률(Baud Rate) 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

    계속 누릅니다. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 시스템에 설정되어 있는 Baud Rate(2400, 4800, 9600) 값을 

변경하기  위해서는 “이동”키를 사용합니다. (기본 설정 값:9600)  

 

 Baud rate를 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C”키를 

누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “ 입력”키를 누릅니다.  
 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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F. 라벨 포맷 설정(라벨 프린터가 연결되었을 때 가능) 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

    계속 누릅니다. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 설정되어 있는 라벨 포맷을 변경하기 위해서는 “이동” 키를 

    사용합니다. (기본 설정 값:0) 

    (포맷 0부터 9까지) 

 

● 라벨 포맷을 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C”키를 누르고 

    다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력”키를 누릅니다.  
 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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G. 알람 타입 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

    계속  누릅니다. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 미리 설정되어 있는 알람타입을 변경하기 위해서는 “이동”키를 

    사용합니다. (기본 설정 값: in) 

in - 내부타입,   out - 외부타입 

 

● 알람 타입을 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C” 키를 

    누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 
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1) 내부타입 
 

● 총 무게 또는 개수가 내부에 지정된 범위 안에 있을 경우에만 알람이 울립니다.  

Ex) 수량 확인 알람(개수창이 깜박임) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex) 중량 확인 알람(중량창이 깜박임) 
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2) 외부타입 
 

● 총 무게 또는 개수가 외부에 지정된 범위보다 낮거나 높을 경우에만 알람이 

 울립니다 

 

예) 수량 확인 알람 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

예) 중량 확인 알람 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 

 
 
 
 

최  한계범위 초과 

최  한계범위 미만 
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H. 외부 플랫폼 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

 계속 누릅니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 미리 설정되어 있는 알람타입을 변경하기 위해서는 “이동”키를 

    사용합니다. (기본 설정 값: off) 

    설정을 “off”로 한 경우, 플랫폼은 바뀌지 않습니다. 

    설정을 “on”으로 한 경우, 플랫폼은 바뀝니다. 

    
 

● 외부 플레폼 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C” 키를 

    누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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I. 삼색 경광등 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

계속 누릅니다. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 시스템에 미리 설정되어 있는 삼색 경광등 타입을 변경하기 위해서는 “이동” 

키를 사용합니다. (기본 설정 값: on) 

설정을 “off”로 한 경우, 저울이 컨트롤 신호를 전송할 수 없습니다. 
 

● 외부 플레폼 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C” 키를 

    누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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J. 외부 보조 디스플레이 설정 
● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

    계속 누릅니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 미리 설정되어 있는 외부 보조 디스플레이 설정을 변경하기 위해서는 

 “이동”키를 사용합니다. (기본 설정 값: StAbLE) 

“SEriES” = 연속 전송 

“StAbLE” = 안정 전송 

  

● 외부 보조 디스플레이 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C”  

키를 누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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K. 외부 보조 디스플레이 전송률 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

계속 누릅니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 미리 설정되어 있는 외부 디스플레이 전송률(2400, 4800, 9600) 

을 변경하기 위해서는 “이동”키를 사용합니다. (기본 설정 값: 9600) 

  

● 외부 보조 디스플레이 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C” 

 키를 누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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L. 영점 추적 범위 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

계속 누릅니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 설정되어 있는 영점 추적 범위 

( 0=off, 1=0.5d, 2=1d, 3=2d, 4=3d)를 변경하기 위해서는 “이동”키를 

사용합니다. 숫자가 클수록, 영점 추적 범위가 더 넓습니다. 

(기본 설정 값 :2=1d) 
 

  

● 영점 추적 범위 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C” 키를 

   누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력” 키를 누릅니다. 

 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 



 

55

M. 영점 표시 범위 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

 계속 누릅니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 설정되어 있는 영점 표시 범위 ( 0=off, 1=0.5d, 2=1d, 3=2d, 

    4=3d )를 변경하기 위해서는“이동”키를 사용합니다.  

(기본 설정 값: 2=1d) 

 숫자가 클수록, 영점 표시 범위가 더 넓습니다.  

 

● 영점 표시 범위를 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C”키를 

   누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력”키를 누릅니다. 

 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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N. 안정화 범위 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를 

 계속 누릅니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 설정되어 있는 안정화 범위( 0=off, 1=0.05d, 2=0.15d,  

3=0.25d, 4=0.35d, 5=0.45d )를 변경하기 위해서는 “이동”키를 

 사용합니다.  

숫자가 작을수록, 안정적으로 표시되는 시간이 짧습니다.  

(기본 설정 값: 1=0.05d) 

 

● 안정화 범위를 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는“C”키를  

누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는“입력”키를 누릅니다. 

 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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O. 안정화 범위 속도 설정 

● 사용자 프로그램 기능 모드에서 아래와 같이 나타날 때까지 “입력” 키를  

계속 누릅니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 시스템에 설정되어 있는 안정화 범위 속도 설정( 0, 1, 2, 3, 4, 5 )을 변경 

하기 위해서는 “이동”키를 사용합니다. 선택한 수가 클수록, 더 안정적  

입니다. (기본 설정 값 : 1) 

 

● 안정화 범위 속도를 설정하고 보통 개수 모드로 전환하기 위해서는 “C”키를 

 누르고 다음 단계로 이동하기 위해서는 “입력”키를 누릅니다. 

 

※ 사용자 프로그램 기능을 설정한 후 저울의 전원을 끈 후 다시 시작하시기 바랍니다. 
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 8. 전원 공급 & 배터리 작동 
전원 공급 

(1) AC 아답터   

(2) DC 12V/1000 mA  

 

배터리 작동 

이 저울은 내장된 충전용 배터리로 동작합니다. 완전 충전되려면 12시간 동안 충

전을 해야 하며 완전 충전된 배터리는 약 80시간 사용 가능 합니다. 또한 배터리 

충전이 필요할 시에는          표시 된 곳의 디스플레이 창에   ▼ 이 나타납니

다.  

 

이 저울은 배터리 보호를 위해 자동으로 꺼지기 전 약 10시간 동안 저울을 사용할 

수 있으며, 자동적으로 전원이 꺼지기 전에“Lobat off”가 3번 보일 것입니다.  

단, 아답터로 배터리 충전을 하기 위해서는 저울 오른쪽 아래에 위치한 On/Off 

스위치를 “ON”으로 해야 충전이 가능합니다.  

 

더불어 배터리 충전 중에는 표시창의 오른쪽에 있는 LED의 색으로 충전상태를 알 

수 있습니다.  

• 초록색 　 배터리가 완전 충전됨 

• 노란색 　 배터리가 부분적으로 충전되고 충전되는 중임 

• 빨간색 　 배터리가 거의 방전됨 

 

     만약, 배터리가 완전충전이 안되고 배터리 수명이 다하였을 경우는 판매처에 문의

하시길 바랍니다.  

 

참고로 저울을 사용하지 않고 장시간 방치하게 되면 배터리의 성능이 저하되어  

사용시간이 짧아 질 수 있으므로 주기적인 충전은 배터리 수명을 보호 할 것이며 

최소한 3달에 한번씩 충전하는 것을 권장합니다. 
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9. RS-232 출력 

본 저울은 옵션으로 표준 232 출력을 지원합니다. 

1.  Mode E1A-RS 232C’s UART signal 
2.  형식:  

Baud rate: 9600   BPS 

        Data bits:   8     BITS 

        Stop bit:    1     BIT 

        Code ASCll 

        Connector:9 Pin Socket 

        Pin2   Input 

        Pin3   Output 

        Pin5   Signal Ground 

 

 

 

 

     D a ta  d i g i t

specification 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1st row: Net weight-Data  title space data unit CR 

2nd row: Unit weight-data  title space data unit CR 

3rd row: Quantity-data  title space data CR(14 15)  

4th row: Tare weight-data  title space data weight CR 

4th row data. OA     
 

NET=안정 순중량  net= 불안정 순중량 

PCS=안정 개수    pcs= 불안정 개수 

Tare=Tare 값     U/W=단위 중량  

 CR:   OD   OA            Gross=총중량 

 

 주의 : 전체 데이터가 전송되었을 때 새 라인을 요구하는 “OA”가 표시됩니다. 
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3. 연속 전송 의 전송 포맷 

 저울이 안정 되었을 때: 

NET:    2.0000   kg 

U/W:          10    g 

PCS:        200 

Tare:    0.0800   kg 

Gross   2.0800   kg 

 저울이 안정되지 않았을 때: 

net:    2.0000   kg 

            U/W:         10    g 

            pcs:        200 

            Tare:   0.0800  kg 

   Gross   2.0800  kg 

 

net=불안정 순중량  NET=안정된 순중량   

pcs=불안정 개수  PCS=안정된 개수 

U/W=단위 중량            Tare=용기값     Gross=총중량 

 

4. 전송 포맷 
저울이 누적합산 모드에 있을 때 합계 버튼 또는 합산 버튼을 누르면 전송포맷이 

전송 됩니다. 이때, 품목 번호도 메모리에 저장됩니다. 

“합산”키를 누릅니다. 

PLU 100 

No. 800125 

I.N. Register 

Record#01 

Net:    2.0000    kg 

U/W:       10     g 

PCS:       200 

  Tare:    0.0350    g  
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“합산” 키를 다시 누르세요 

PLU 100 

No. 800125 

I.N. Register 

Record#02 

Net    3.0000    kg 

U/W       10     g 

PCS       300 

Tare    0.0350    g  

 

“합계” 키를 누르세요 

TOTAL 

PLU 100 

No. 800125 

I.N. Register 

Net    5.0000    kg 

PCS       500 

NET = 순중량    PCS= 개수    U/W = 단위 중량    Tare: 용기 

주의 : 합산기능 사용하지 않은 개수 모드일 때, 데이터를 프린트하기 위해서는 “합

계” 

키를 누르면 아래와 같은 전송 포맷이 나타납니다.  

저울이 안정 모드에 있을 때 :  

TOTAL 

              NET:    5.0000   kg 

              U/W:         10     g 

             PCS:        500 

           Tare:     0.8000   kg 
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 저울이 불안정 모드에 있을 때 :  

TOTAL 

              net:       5.0000   kg 

              U/W:          10    g 

             pcs:          500 

           Tare:     0.8000   kg 

net=불안정 순중량             NET=안정된 순중량   

pcs=불안정 개수            PCS=안정된 개수 

U/W=단위 중량            Tare=tare값   

Gross=총중량 

     

주의 : PLU 호출하는 경우, PLU 주소, 상품번호 및 상품명이 출력됩니다. 

 

예)  
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5. 저울과 라벨 프린터에 공통으로 사용되는 변수(프롬프트 문자) 
 

변수명 설명 크기 

SER 누적합산 횟수(중량) 2 byte 

NWA 순중량(점 “.”과 함께 사용) 7 byte 

NWB 순중량(점 없음) 6 byte 

NWC 순중량(쉼표 “,”와 함께 사용) 7 byte 

TWA 용기 중량(점 “.”과 함께 사용) 7 byte 

TWB 용기 중량(점 없음) 6 byte 

TWC 용기 중량(쉼표 “,”와 함께 사용) 7 byte 

GWA 총 중량(점 “.”과 함께 사용) 7 byte 

GWB 총 중량(점 없음) 6 byte 

GWC 총 중량(쉼표 “,”와 함께 사용) 7 byte 

TNA 총 순중량(점 “.”과 함께 사용) 7 byte 

TNB 총 순중량(점 없음) 6 byte 

TNC 총 순중량(쉼표 “,”와 함께 사용) 7 byte 

UWA 단위 중량(점 “.”과 함께 사용) 7 byte 

UWB 단위 중량(점 없음) 6 byte 

UWC 단위 중량(쉼표 “,”와 함께 사용) 7 byte 

QUA 개수(점 “.”과 함께 사용) 7 byte 

QUB 개수(점 없음) 6 byte 

QUC 개수(쉼표 “,”와 함께 사용) 7 byte 

TQA 총 개수(점 “.”과 함께 사용) 7 byte 

TQB 총 개수(점 없음) 6 byte 

TQC 총 개수(쉼표 “,”와 함께 사용) 7 byte 

UNT 단위 중량 2 byte 

AN PLU 주소 3 byte 

IN 상품명 번호 6 byte 

INA 상품명 16 byte 

 

주의 : 1) 문자는 오직 변수명에만 사용됩니다. 

       2) 표시 범위를 초과시는 값이 “0”이라고 표시 됩니다. 
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 6. 명령 (PC -> Scale), (RS-232전송방법이 “mAnU-P” : 키를 사용한 

전송 [예]DEP-50, PC]로 설정되었을 때 사용 가능) 
 

명령(1 byte) 

Char. HEX 
개수 모드 

1 0X31 숫자 1 키와 같은 기능 

2 0X32 숫자 2 키와 같은 기능 

3 0X33 숫자 3 키와 같은 기능 

4 0X34 숫자 4 키와 같은 기능 

5 0X35 숫자 5 키와 같은 기능 

6 0X36 숫자 6 키와 같은 기능 

7 0X37 숫자 7 키와 같은 기능 

8 0X38 숫자 8 키와 같은 기능 

9 0X39 숫자 9 키와 같은 기능 

0 0X30 숫자 0 키와 같은 기능 

. 0X2E 소수점 키 “.”에 해당 

0X53 
S(s) 

0X73 
샘플 키와 같은 기능 

0X43 
C(c) 

0X63 
C(취소)  키와 같은 기능 

0X4F 
O(o) 

0X6F 
설정 키와 같은 기능 

0X4D 
M(m) 

0X6D 
이동 키와 같은 기능 

0X55 
U(u) 

0X75 
단중설정 키와 같은 기능 

0X41 
A(a) 

0X61 
상한설정 키와 같은 기능 

0X45 
E(e) 

0X65 
입력  키와 같은 기능 

0X52 
R(r) 

0X72 

저장호출 키와 같은 기능 
(메모리 호출시 사용 함) 
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명령(1 byte) 

Char. HEX 
개수 모드 

0X50 
G(g) 

0X70 
총중량 키와 같은 기능 

0X4E 
N(n) 

0X6E 
합산 키와 같은 기능 

0X5A 
Z(z) 

0X7A 
영점 키와 같은 기능 

0X54 
T(t) 

0X74 
용기 키와 같은 기능 

0X44 
D(d) 

0X74 
합계 키와 같은 기능 

0X4C 
L(l) 

0X6C 

저장호출 키를 길게 누른 것과 같은 기능 
(메모리 저장시 사용 함) 

0x46 
F(f) 

0x66 
* 키와 같은 기능 
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10. 에러 메시지 

맨 처음 저울을 킬 때 다음의 에러 메시지를 표시할 수 있습니다.  

에러 메시지의 의미는 다음과 같습니다. 
 

에러 코드 원인 조치 

E1 
저울이 교정되지 않았거나  

교정 데이터가 손실되었음 
저울을 재교정합니다. 

E2 EPROM 데이터 손실 저울을 재교정합니다. 

외부 플랫폼 연결이 잘 되지  
않았음 

외부 플랫폼을 잘 연결하고 

스위치를 켭니다. 

E3 
1. 로컬 플랫폼 설치가 적절하지 

    않음 

2. 짐판에 무거운 물체가 있음 

 

1. 짐판을 잘 조정하고 다시 

   스위치를 켭니다. 

2. 물체를 제거하고 다시 

   스위치를 켭니다. 

E4 
PLU(단위 중량) 주소가  

“1 ~ 200” 범위를 넘었음. 

해당 범위 내에서 다시  

입력합니다. 

E5 
알람 설정에서, LO 값이  

HI값보다 크게 설정됨 
HI, LO 값을 다시 지정합니다. 

OL 과중량 무게를 즉시 제거합니다. 

 배터리 잔량부족 배터리를 충전합니다. 

위의 조치사항 후에도 에러 메시지가 계속 보일 경우에는, 재교정을 하여 주시기 바랍니다.  

그 후에도 문제가 고쳐지지 않을 때에는 판매처에 문의하여 주시기 바랍니다. 
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11. 제품 사양 
 

최 용량 3000g 6000g 15000g 30000g 

한눈의 값(e=d) 0.2 g 0.5 g 1 g 2 g 

최소 권장 샘플무게 2g 5g 10g 20g 

최소 권장 단위무게 0.02g 0.05g 0.1g 0.2g 

외부 분해도 1/12,000 ~1/15,000 

내부 분해도 1/600,000 

용기 허용 범위 최 용량 

디스플레이 타입 LCD 

중량 단위 g , kg 

영점 범위 ±2% 

안정화 시간 ≤2초 

RS232 포트 : PC, 프린터 등과 연결할 수 있음 

외부 플레폼 포트:외부 플레폼 연결할 수 있음 
(중량 범위 0 ~ 10t)까지의 외부 플랫폼과 연결할 수 있음 
※외부 플레폼 사양 : 1.0mv/v~3.3mv/v 

출력 포트 

시리얼 포트 : 외부 보조 디스플레이나 컨트롤 박스와  
연결가능(세개 컨트롤 시그널 출력) 

사용 온도 0℃ ~ 40℃  

AC 아답터 DC 12V/1A 
사용 전원 

내부 재충전용 배터리 

배터리 수명 80시간 연속사용(충전 12시간) 

제품 무게 4.5kg  

제품 크기(mm) 330(W) x 346(D) x 107(H) 

짐판 크기(mm) 
플라스틱: 304(W) x 220(D) 

스테인래스: 306(W) x 222(D) 
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12. 품질보증 규정  

12.1 품질보증 기간 
보증기간이라 함은 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 

자연 발생한 품질, 성능, 기능, 하자에 하여 무상 수리해 주겠다고 약속한 기간을 말한다. 

12.1.1 제품보증기간은 구입일자를 기준으로 1년으로 한다. 

12.1.2 단, 명판의 확인이 불가능할 경우는 아래 일자로부터 제품 보증기간으로 산정한다. 

가) 제품 품질보증서의 판매자 확인에 의한 구입일자 

나) 판매자 정보가 있는 구입영수증에 의한 구입일자 

다) 인터넷 제품등록을 통한 구입일자 

라) 구입일자 확인이 어려울 시 제조년월의 6개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다. 

12.1.3 품질보증기간의 제외 

가) 비정상적(비검정품, 인위조립, 부품조립)으로 구입이 제작되어 사용하다 예상치 못하는  

또는 검증되지 않는 불량으로 의뢰된 제품 

나) 중고제품의 유통 및 사용 중 의뢰된 제품 

다) 인위적인 파손 및 계량기 수리업 미동록자에 의한 분해 후 의뢰된 제품 

 

12.2 고객 불만 처리 유/무상 기준 
12.2.1 품질보증 기간 내 유상처리 내역 

가) 사용자의 과실/부주의 및 천재지변으로 고장이 발생한 경우 

나) 일반적인 사용 상태가 아닌 상태에서 발생한 고장 

다) 본사 및 A/S 지정점 외의 곳에서 분해/수리/개조 한 경우 

라) 임의로 제품을 분해/개조한 경우 

마) 외부충격으로 인한 훼손/고장의 경우 

바) 침수나 이물질 오명으로 인한 부식 

사) 제조처 에서 제공되지 않는 서비스 물품 등의 오사용으로 인해 발생한 고장 

아) 사용자가 제품의 사용공차(오차)를 무시하고 사용한 경우 

자) 제품번호 훼손으로 인하여 제품번호 확인이 불가한 경우 

차) 품질보증 기간 내 유상기준에 해당하는 경우는 아래 [표 : 보증기간 내 유상기준]을 기준 한다. 

카) 제품의 품목변경/라벨지교체 등과 같은 소모성 서비스 요청에 한 사항 

타) 봉인훼손 제품에 하여 수리가 요청된 경우 
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표 : 보증기간 내 유상기준 
 

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오. 
 

주요부문 증  상 원   인 

전원 전원불량 

비정상 전원사용으로 인한 손상(과전압 과전류 등..) 

정품 미사용에 의한 손상(BATTERY,DC 어답터 등..) 

천재지변(낙뢰, 침수, 태풍, 자연재해 등..)에 의한 손상 

동물에 의한 손상 

외관 파손 및 부식 

외부 충격, 추락에 의한 파손 

사용 임의로 구조 변형 

염분 및 수분침투로 외관 변형 또는 부식 

태양광 및 복사열 등에 의한 외관 변색 및 변형 

동작 중량오차 

외부 부하(과부하, 충격, 추락)에 따른 센서 손상 

전기적 충격에 따른 손상 A/D모듈 손상 

검정 사용공차(오차)관리 부주의 

스위치 파손 및 입력불가 
이물질 침투에 의한 변형(기름, 염분, 화학물질 등..) 

예리한 물체로 물리적 손상을 받은 경우(M/B SW) 

디스플레이 안보임 
외부충격 및 압력에 의한 파손 

염분 및 수분침투로 누전 및 부식 

프린터 인쇄불량 
예리한 물체로 물리적 손상을 받은 경우(T.P.H) 

사용자 부주의 손상.(염분, 수분, 먼지 침투 등..) 

 

12.2.2 무상처리 내역 

가) 보증기간 내 정상적인 사용 제품의 고장 및 부품불량이 발생한 경우 

나) 보증기간에 상관없이 본사 서비스를 통한 유상(수리)처리 후 동일부위 부품 

또는 동일증상 고장이 1개월 이내 재발한 경우 
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12.3 고객 피해 보상 처리 기준 
보상안내 유

형 
고객피해 품질 보증기간 

 이내 

품질보증기간  

이후  

1 
구입 후 10일 이내 정상적인 사용 상태에서 발생 한  

성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우 
제품교환 또는 환급  

2 
구입 후 1개월 이내 정상적인 사용 상태에서 발생 한 

성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우 
제품교환  

3 
수리 의뢰한 후 1월이 경과한 후에도 수리된 물품을 

소비자에게 인도하지 못할 경우 
제품교환 또는 환급 

구입가를 기준 

으로 정액 감가 

상각 금액 

4 동일 하자로 3회까지 고장 발생시 무상수리 유상 수리 

5 동일 하자로 4회째 고장 발생시 제품교환 또는 환급 유상 수리 

6 
유상수리 2개월 이내 정상적 사용중 동일부위 또는  

증상의 고장이 재발한 경우  

무상 수리 또는 수리 불가시  

종전수리비 환급 

7 
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이  

재발(5회째) 
제품교환 또는 환급 유상 수리 

8 
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 

(부품 보유기간 이내) 
제품교환 또는 환급 

정액 감가상각 후 

교환 

9 
수리용 부품이 없어 수리 불가능시 

(부품 보유기간 이내) 
제품교환 또는 환급 

정액 감가상각  

금액에 10%  

가산하여 환급 

10 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우 유상 수리 유상 수리 

11 소비자가 수리 의뢰한 제품을 당사에서 분실한 경우 제품교환 또는 환급 

정액 감가상각  

금액에 10%  

가산하여 환급 

12 제품 구입시 운송과정에서 발생된 피해 
제품교환(단, 전문운송기관에 위탁한 경우

는 판매자가 운송사에 해 구상권 행사) 

13 사업자가 제품설치 중 발생된 피해 제품교환 

14 그 외 서비스 품질 불만의 경우  상담 후 별도 진행 

 

*감가 상각 방법 정액 법에 의하되 내용연수는 (구)법인세법시행규칙에 규정된 내용 연수 (월할계산)적용 

*감가상각비 계산은 (사용연수/내용연수)x구입가로 한다 

품질보증 기간은 제품 구입 후 1년입니다. 

부품보유 기안은 제품 제조일로부터 5년입니다. 

상기 규정 내 모든 환급 시엔 구입 영수증을 반드시 제출하셔야 합니다. 

제품 사용 불편 문의나 궁금한 사항은 카스 고객지원센터 1577-5578로 문의 바랍니다. 

 

12.4 추가적인 예외사항 
12.4.1 검정날인이 없는 저울은 무효입니다. 

12.4.2 저울 고장 기간 동안의 영업적 손실에 해서는 제조사가 책임지지 않습니다. 
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메  모 
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